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离子色谱紫外+电导测定氯化钠溶液中溴，硫酸根含量 

 

应用领域 

食品行业 

 

关键词 

850；氯化钠溶液；硫酸根；溴；紫外检测器  

 

摘要 

使用 850 离子色谱仪，用 Metrosep A Supp 

10-250 色谱柱，淋洗液采用 Na2CO3 

5.0mmol/L+NaHCO3 5.0 mmol/L，定量环 20μL，

流速 1.0 ml/min,柱温 40℃，采用 919 自动进样器

进样，用电导串接紫外检测器进行检测。 

 

样品 

样品有 3 个，来源于中盐制盐工程研究院，均

为无色澄清液体。  

 

仪器 

850 离子色谱仪 2.850.0010 

紫外检测器 2.887.0010 

Metrosep A Supp 10-250 6.1020.030 

919 Compact  Autosampler 2.919.0020 

 

试剂 

Na2CO3 ，Sigma  

NaHCO3, Sigma 

 

标准溶液 

单位： [mg/L] 

Anion Std.1 Std. 2 Std. 3 Std. 4 

SO4
2-

 0.2 1 5 10 

Br
-
 0.2 1 5 10 

 

样品分析 

样品 1，2,  3 稀释 10 倍后通过样品处理器直接进

样即可。 

 

仪器参数 

Flow rate 1.0 mL/min 

Polarity  + 

Temp. coefficient 2.3 %/°C 

Column temp. 40℃ 

Injection volume 20 μL 

Wavelength 210 nm 

 

结果 

单位： [mg/L] 

 
1 号样品

(n=3) 

2 号样品 

(n=3) 

3 号样品 

(n=3) 

Br- 5.255 8.192 8.011 

RSD% 2.45 2.10 2.37 

SO4
2-

 8.914 20.129 0.611 

RSD% 1.89 1.20 4.89 

 

加标回收率 

单位： [mg/L] 

 Br 加标量 实测值 回收率% 

1 号样品 1 1.441 91.55 

2 号样品 1 1.733 91.38 

3 号样品 1 1.721 91.99 

 

 
SO4

2- 

加标量 
实测值 回收率% 

1 号样品 1 2.039 114.76 
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2 号样品 1 3.031 101.81 

3 号样品 1 1.075 101.39 

 

讨论 

1. 由于样品基体是高浓度的氯化钠，氯的含

量过高会造成氯的色谱峰严重拖尾从而

影响其它阴离子的测定。报告

BJ-000170-07-883-122013 将样品高倍

稀释后，用 883离子色谱仪，电导检测器，

A5-250色谱柱可以测定 SO4
2-
，但 Br

-
与 NO2

-

均测不出。 

2. 本次测定不局限于配置限制,使用了带柱

温箱的 850 离子色谱仪，使用 A10-250 色

谱柱，再用电导串接紫外检测器，样品低

倍稀释后可以准确测定 Br
-
与 SO4

2-
，其中

SO4
2-
测定结果与前次相近。而且由于

A10-250 柱上 Br-出峰较晚，在只有电导

检测器的条件下，将样品稀释较高倍数

（如25倍），也可以测定其中Br-的含量。 

3. 此次测定时也加入了 N02
-
标样，但由于 N02

-

保留时间与 Cl
-
较为靠近，而且样品中 N02

-

含量较低，因此电导测不出，而紫外检测

由于检出限达不到，也未检出。通过样品

与 100ppb 标样比较（见附图），可以确

定样品中 N02
-
含量在 1ppm 以下，属于 ppb

级别。 
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典型谱图 

 

 

标样 

 
1 号样品 
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1 号样品 

 

2 号样品 

 

2 号样品 
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3 号样品 

 

3 号样品 

 

100ppbNO2
-
与样品比较 

 

标准曲线 

NO2
- 
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